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自主回収のお詫びとご案内 
 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、この度、弊社で製造販売しております MMI シリコーンドレインチュー

ブ,ラウンド型,4 ルーメン,10Fr(3.4mm),1100mm,トロッカー針付（一般的名称：

創部用ドレナージキット）について、医療機関より、当該製品のトロッカー針と

ドレインチューブの接続が緩く、容易に抜けると指摘がありました。当該製品に

おいて、同様の事象が発生することを否定できないため、自主回収を実施させて

いただくこととなりましたのでご案内申し上げます。 

尚、本件に関する健康被害の報告はございません。 

 多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。事情ご賢

察のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
謹白 

 
記 

■回収対象製品 

注文コード 商品名 対象ロット 

502-003-35  

MMI シリコーンドレインチューブ,ラウンド型,4 ルーメ

ン,10Fr(3.4mm),1100mm,トロッカー針付 

23047908 

 
■本件に関するお問い合わせ先 
 村中医療器株式会社 
 安全管理課 細見 英志、坂田 厚人 
 大阪府和泉市あゆみ野 2丁目 8-2 総合センター 
 TEL：0725-53-5546 ＜平日 9：00～17：30＞ 
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